
(55)

(57)

(53)

(45)
(47)

(43)

Sollwert (50)
Messunsicherheit +2

Zulässige Abweichung
(Obere Toleranz)

(55)

(45)
Zulässige Abweichung

(Untere Toleranz)

(50)
(52)

(48)

(53)
(55)

(51)

Konform
Messwert + Messunsicherheit

innerhalb der Toleranzen

(47)
(49)

(45)

(56)

(58)

(54)

Nicht konform
Messwert
ausserhalb

der Toleranzen

(44)

(46)

(42)
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(54)

(56)

(52)

(46)

(48)

(44)

Konform
Messwert gleich oder

innerhalb der Toleranzen

(50)

(52)

(48)

Oberes Messunsicherheitsbudget

Messwert

Unteres Messunsicherheitsbudget

Legende Beispiel:
1. Ist die Entscheidungsregel in Normen oder Spezifikationen zu den beauftragten 

Prüfungen festgelegt, gelten diese als mit dem Kunden vereinbart.
2. Ansonsten gilt: Bei der Konformitätsaussage wird die einfache Akzeptanz ohne 

Berücksichtigung von Sicherheitsbändern angewendet (auch unter dem Begriff geteiltes 
Risiko bekannt). Der Messwert ist konform, wenn er innerhalb der Toleranzen liegt oder 
gleich der Toleranzgrenze ist.

3. Wünscht der Kunde eine andere Entscheidungsregel, soll z.B. die Messunsicherheit bei 
der Konformitätsaussage Berücksichtigung finden, muss er dies bei der 
Angebotsaufforderung / der Beauftragung schriftlich mitteilen.


